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IT CODICE AC 155 CLAMP POLIFUNZIONE A FORBICE C €
Dispositivo medico di classe | non sterile.

Descrizione del prodotto/Utilizzo

La Clamp Polifunzione ¢ utilizzabile per diversi impieghi di tipo medico.

Il suo principale utilizzo consiste nellessere un mezzo per afferrare garze e tamponi durante
operazioni di medicazione generica.

Utilizzabile anche come fermateli.

La chiusura della Clamp €& assicurata e mantenuta da un aggancio posto nel punto di contatto dei
due anelli per I'impugnatura. L’attacco & costituito da due lembi di plastica dotati entrambi di incavi
per poter agganciare il dispositivo in diverse posizioni. In base alla posizione scelta viene
esercitata sul tubo o sul materiale raccolto una pressione diversa, minore nei primi agganci e
maggiore nelle ultime posizioni.

Realizzata in Nylon caricata 30% fibra vetro. Latex free. Non contiene ftalati.

Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fino a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti).

Avvertenze e precauzioni

o Dopo aver fissato il dispositivo, esercitare una leggera forza di apertura verso I'esterno per
verificare la tenuta dell’aggancio.

o Per evitare qualsiasi tipo di rischio biologico durante I'utilizzo del dispositivo, indossare i guanti
di protezione.

o Gettare sempre dopo l'uso.

o Se lutilizzo & diverso da quello indicato, € l'acquirente il solo responsabile per la scelta,
I'adeguatezza e I'uso di questo prodotto.

o E necessario che I'utilizzatore e/o il paziente segnalino qualsiasi incidente grave
verificatosi in relazione al dispositivo, al fabbricante e all’autorita competente dello stato
in cui l'utilizzatore e/o paziente é stabilito.

Effetti collaterali

Non sono stati riscontrati particolari effetti collaterali dovuti all’'utilizzo del prodotto.

Non sono segnalate interferenze o rischi per uso congiunto con altri dispositivi.

Smaltimento

L’eliminazione del dispositivo utilizzato richiede lo smaltimento come “Rifiuto ospedaliero
potenzialmente contaminato”.

| RISCHI PER IL PAZIENTE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DEL DISPOSITIVO: SONO QUELLI DI
INFEZIONI E CONTAMINAZIONI CROCIATE, COMPLICANZE INFETTIVE SOTTOFORMA DI
INFEZIONI LOCALI E INFEZIONI SISTEMICHE,

Conservazione e manipolazione

Conservare i dispositivi in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

Sostituire il dispositivo qualora non si presentasse completamente integro.

NOTA: La lettura delle presenti istruzioni per I'uso & indispensabile per il corretto utilizzo del
dispositivo medico.
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DE CODE AC 155 MULTIFUNKTIONSKLEMME c €
Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse |I.

Produktbeschreibung/Verwendung

Die Multifunktionsklemme kann fiir verschiedene medizinische Zwecke verwendet werden.

Seine Hauptverwendung besteht darin, ein Mittel zum Greifen von Gaze und Tampons wahrend

generischer Verbandsoperationen zu sein.

Es kann auch verwendet werden, um die Folie zu stoppen.

Der Verschluss der Klemme wird durch einen Haken gewdhrleistet und aufrechterhalten, der am

Kontaktpunkt der beiden Ringe flr den Griff angebracht ist. Die Befestigung besteht aus zwei

Kunststofflaschen, beide mit Aussparungen, um das Gerat in verschiedenen Positionen einhangen

zu konnen. Je nach gewahlter Position wird ein unterschiedlicher Druck auf das Rohr oder auf das

gesammelte Material ausgeibt, niedriger in den ersten Haken und hdher in den letzten Positionen.

Realisiert in Nylon lud Faser-Glas von 30%. Latex frei. Enthalt keine Phthalate.

Sterilisierbar mit: Ethylenoxid; Gamma (bis 25kGy); Dampf (Zyklus bei 125° fir 20 Minuten).

Warnhinweise und VorsichtsmaRnahmen

o Bei empfindlichen Schlauchen (zum Beispiel aus Silikon) darf das Produkt nicht vollstandig
festgezogen werden, es sollte in den ersten drei Positionen der hinteren Verriegelung
angebracht werden.

o Nach Befestigung des Produkts eine leichte Offnungskraft nach auRen ausiiben, um die
Dichtigkeit der Verriegelung zu prifen.

o Der Schlauch darf nicht mit dem Mittelstlick in Berihrung kommen, da er reiRen kénnte

0 Um das Auftreten biologischer Gefahren bei Benutzung des Produkts zu vermeiden, miissen
Schutzhandschuhe getragen werden.

a Nach Gebrauch immer wegwerfen.

0 Wenn das Produkt anders als angegeben verwendet wird, ist der Kaufer fiir die Auswabhl,
Eignung und Verwendung dieses Produktes allein verantwortlich.

o Anwender und/oder patienten missen jedes vorkommnis in bezug auf das
medizinprodukt dem hersteller und der zustandigen behérde des staates, in dem sie
ansassig sind/ist, melden.

Nebenwirkungen

Es wurden keine besonderen Nebenwirkungen durch die Verwendung dieses Produktes

festgestellt.

Bei der Verwendung mit anderen Produkten werden keine Stérungen oder Risiken gemeldet.

Entsorgung

Dieses Produkt muss als “potenziell kontaminierter klinischer Abfall” entsorgt werden.

RISIKEN FUR DEN PATIENTEN DURCH DIE WIEDERVERWENDUNG DES PRODUKTS:

INFEKTIONEN UND KREUZKONTAMINATIONEN, INFEKTOSE KOMPLIKATIONEN IN FORM

VON LOKALEN UND SYSTEMISCHEN INFEKTIONEN,

Aufbewahrung und Handhabung

Die Produkte an einem trockenen und sauberen Ort, fernab von einer direkten Warmequelle

aufbewahren.

Das Produkt ersetzen, wenn es nicht vollstandig intakt ist.

HINWEIS: Die Lektire dieser Anleitung ist fir die einwandfreie Verwendung der Vorrichtung

unabdingbar.
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EL KQAIKOX AC 155 WAAIAI ITIOAYAEITOYPI'IKOYX E®PIKTHPAX C €
Mn atrooTeIpwPEVO 1ATPOTEXVOAOYIKO TTPOIOV KaTnyopiag I.

lepiypaei/Xprion mpoiovroc

H AaBida TTOANATTAWYV Xpriocwv UTTOPEI va XpnoIhoTroindei yia SIAQoPES IOTPIKES EQAPHOYEG.

H kUpia xprion Tou givail va gival éva géoo oUANYNG yadag Kal TapTTéV KAatd T SIAPKEIA YEVIKWV
eTTEPPACEWV VTUTIPOATOG.

Mrtropei etTiong va xpnoipoTToindei yia va oTapatAcEl QUAAQ.

To KAgioIuo TNG TTEVOOG £€aTPANICETAI KOl CUYKPATEITAI ATTO éva AYKICTPO TTOU TOTTOBETEITAI OTO
onpeio eTa@ng Twy dUo dakTUAiwVv TNG AaBAG. To e€dpTnUa aTTtoTeAsiTal aTTd dUO TTAACTIKEG
YAWTTIOEG PE EYKOTTEG YIA TN OTEPEWON TNG OUOKEUNG o€ didgopeg BEaeig. Micon TTou aokeiTal oTov
OwAnva 1 oT1o UAIKG TTou £xel GUANNQOEi eCapTaTal atrd TNV mmAeypévn BEon ac@dAAiong Kai gival
XOUNAGTEPQ OTA TTPWTA AYKIOTPA KAl UYPNASTEPQ OTIG TEAEUTAIEG BEDEIG.

Kartaokeuddetal atrd vaiAov evioxupévo e 30% varoBaupaka. Xwpig AaTe€. Aev Trepiéxel @OAANIKEG
EVWOEIG.

AtrooTeipwveTal pe: AIBUAEVOEEIDIO, aKTIVEG YAuMA (Ewg 25kGy), atud (KUKAOG 125° yia 20 AeTTTA)
Mpoc¢idormroinosiC Kai mpoQUAAEeIC

[0 AQoU ao@OAICETE TN CUOKEUR, TTIECTE TNV EAAPPWIG TTPOG TA £EW oav va BEAETE va TNV QVOIEETE,
yIa va eAEYEETE TN OUYKPATNON TNG aoPAAIonG.

0 MNa va atropuyeTe KABE €idoug BIOAOYIKG KivOUVO KATA Tn XPrion TNG CUCKEURG, OPATE
TTPOCTATEUTIKA YAVTIC.

[0 Na atroppiTrTeTal OTTWOdNTTOTE JETA TN XPAON.

[0 Av XpnoipoTroindei yia AAAO OKOTTO €KTOG ATTO TOV TTPOBAETTOUEVO, O AYOPAOTAG £XEI TV
QTTOKAEIOTIKA €UBUVN yIa TNV €TTIAOYA, TNV KATOAANASTNTA KaI Th XPAON auToU TOU TTPOIOVTOG.

[0 O xpRoTng Kai/f 0 ao0eVAG TTPETTEI ATTAPAITATWS VA ava@épouv KGbs ocoBapo cuufdv
TTOU JTTOPEI VO TTPOKUYEI 0 OXECT ME TO TTPOIOV, OTOV KATOOKEUAOTA KAl OTNV apuodia
apxn TOU KPATOUG OTO OTT0i0 €ival EYKATECTNMEVOGS O XPHOTNG Kal/l 0 aoBevAg.
lNapevépyeiec

Agv €xouv dIATTIOTWOET CUYKEKPIPEVES TTAPEVEPYEIEG OTTO TN XPHOTN TOU TTPOIOVTOG.

Aev éxouv avagepBei TTapeUPOAEG i} KivOUvOol aTTd TNV KOIVA XPrOTN ME AAAEG OUOKEUEG.
Amdppiyn

To TTPOoIdV TTPETTEI VO ATTOPPITITETAI WG « AUVNTIKA UOAUTUEVO VOOOKOUEIOKO atmoBANTO».

2E NEPINTQ>H ENANAXPHZIMOMOIHZHZ THZ 2YZKEYHZ, Ol KINAYNOI A TON AZQENH
EINAI: AOIMQ=H KAI AIA2TAYPOYMENH MOAYNZH, MOAYZMATIKEZ EMNIMNAOKEZ ME TH
MOP®H TOMIKHY 'H 2YSTHMIKHY AOIMQ=H5.

AmoOnkeuon Kai XEIpIouog

QuAGETE TIC CUOKEUEG O€ OTEYVO Kal KABapO Xwpo, JakpId atrd atreubeiag eTragr e TTNYES
BepudTNTAG.

AVTIKATAOTHOTE TN CUOKEUN av OgV gival ATTOAUTWG aKEPAIQ.

ZHMEIQZH: H avdyvwon autwv Twv odnyiwv Xprong gival atrapaitntn yia T cwoTh Xpron g
IATPIKAG OUOKEUNG.
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EN CODE AC 155 MULTIPURPOSE SCISSOR CLAMP c €
Class | non-sterile medical device.

Product description/Use

The Multifunction Clamp can be used for various medical uses.

Its main use is to be a means of grasping gauze and tampons during generic dressing operations.

It can also be used to stop sheets.

Clamp closure is ensured and maintained by a hook placed at the point of contact of the two rings

for the handle. The attachment consists of two plastic flaps both with recesses to be able to hook

the device in different positions. According to the chosen position, a different pressure is exerted
on the pipe or on the collected material, lower in the first hooks and higher in the last positions.

Made of Nylon with 30% glass fiber. Latex free. Phthalate free.

Sterilizable with: Ethylene Oxide; Range (up to 25kGy); Steam (cycle at 125° for 20 minutes).

Warnings and precautions

o After having fixed the device, exercise a slight outward opening force to check the tightness of
the catch.

o During the use of the device, always wear the protective gloves to prevent any type of biological
risk.

o Always dispose after use.

o If the use is different from that suitable, it is the buyer the only responsible for the choice, the
adequacy and the use of this product.

O It is necessary that the user and/or patient notify any serious incident connected to the
device to the manufacturer and the competent authority of the state in which the user
and/or patient is established.

Side effects
No particular side effects resulting from the use of the device have been found.
No interferences or risks, if used along with other devices, have been found.

Disposal

The device must be disposed of as “Hospital waste potentially contaminated”.

THE RISKS FOR THE PATIENT RESULTING FROM THE REUSE OF THE DEVICE: THERE

ARE THOSE OF CROSS-CONTAMINATIONS AND INFECTIONS, INFECTIVE COMPLICATIONS

AS LOCAL INFECTIONS AND SYSTEMIC INFECTIONS.

Storage and handling

Store the device in a dry and clean place away from direct heat source.

Replace the device if it does not appear completely intact.

NOTE: It is essential to read these instructions for proper use of the device.
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ES CODIGO AC 155 PINZA MULTIFUNCION c €
Producto sanitario de clase | no estéril.

Descripcion del producto/Uso
La abrazadera multifuncién se puede utilizar para diversos usos médicos.

Su uso principal es ser un medio para agarrar gasas y tampones durante las operaciones de

vendajes geneéricos.

Se puede utilizar también para detener las hojas.

El cierre de la abrazadera esta asegurado y mantenido por un gancho colocado en el punto de
contacto de los dos anillos para el mango. El accesorio consta de dos solapas de plastico ambas
con rebajes para poder enganchar el dispositivo en diferentes posiciones. Segun la posicién
elegida, se ejerce una presion diferente sobre el tubo o sobre el material recogido, mas baja en los
primeros ganchos y mas alta en las Ultimas posiciones.

Hecho en Nylon relleno con un 30% de fibra de vidrio. Sin latex. No contiene ftalatos.

Esterilizable con: Oxydo de Etileno; Rayos Gamma (hasta 25kGy); Vapor (ciclo a 125° durante 20
minutos).

Advertencias y precauciones

a Después de fijar el dispositivo, ejercer una ligera fuerza de apertura hacia el exterior para
comprobar la resistencia del enganche.

o Para evitar cualquier tipo de riesgo biolégico durante el uso del dispositivo, utilizar guantes de
proteccion.

o Desechar siempre después del uso.

O Si el uso es distinto del indicado, el comprador sera el Unico responsable de la eleccion,
adecuacion y uso de este producto.

o El usuario y/o el paciente deberan avisar de cualquier incidente grave que haya tenido
lugar en relacion con el producto, notificAndolo al fabricante y a las autoridades
competentes del pais donde esté establecido el usuario y/o el paciente.

Efectos secundarios

No se han encontrado efectos secundarios particulares debidos al uso del producto.

No se han observado interferencias ni riesgos para el uso conjunto con otros dispositivos.
Eliminacién

El dispositivo usado debe eliminarse como «Residuo hospitalario potencialmente contaminado».
RIESGOS PARA EL PACIENTE DERIVADOS DE LA REUTILIZACION DEL DISPOSITIVO:
INFECCION Y CONTAMINACION CRUZADA, COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN FORMA
DE INFECCIONES LOCALES E INFECCIONES SISTEMICAS.

Conservacion y manipulacion

Conservar los dispositivos en un ambiente seco y limpio, alejado de fuentes directas de calor.
Sustituir el dispositivo cuando no esté totalmente integro.

NOTA: Para el correcto uso del producto es indispensable la lectura de estas instrucciones.
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FR CODE AC 155 CLAMP MULTIFONCTIONS c €
Dispositif médical de classe | non stérile.

Description du produit/Utilisation

La pince multifonction peut étre utilisée pour diverses utilisations médicales.

Son utilisation principale est d'étre un moyen de saisir la gaze et les tampons lors des opérations

de pansement génériques.

Il peut également étre utilisé pour arréter les feuilles.

La fermeture de la pince est assurée et maintenue par un crochet placé au point de contact des

deux anneaux pour la poignée. La fixation se compose de deux rabats en plastique avec des

évidements pour pouvoir accrocher I'appareil dans différentes positions. Selon la position choisie,
une pression différente est exercée sur le tuyau ou sur la matiére collectée, plus basse dans les
premiers crochets et plus haute dans les derniéres positions.

Réalisé en Nylon avec 30 % de fibre de verre. Exempt de latex. Ne contient pas des phtalates.

Stérilisable par: Oxyde d’Ethyléne; Rayond Gamma (jusqu’a 25kGy); Vapeur (cycle & 125 C° de 20

minutes).

Mises en garde et précautions

o Apres avoir fixé le dispositif, exercer une légére force d'ouverture vers l'extérieur pour vérifier la
tenue de la fixation.

a Pour prévenir tout risque biologique durant I'utilisation du dispositif, porter des gants de
protection.

a Toujours jeter aprés usage.

o En cas d'utilisation autre que celle qui est indiquée, I'acheteur assume I'entiére responsabilité
de ses choix et de leur adéquation.

o L’utilisateur et/ou le patient sont tenus de signaler au fabricant et a I’autorité
compétente de I'état dans lequel I'utilisateur et/ou le patient sont établis tout incident
grave en lien avec le dispositif.

Effets secondaires

Aucun effet secondaire particulier n'a été constaté en ce qui concerne I'utilisation du produit.

Aucune interférence ni aucun risque ne sont signalés pour l'utilisation avec d'autres dispositifs.

Elimination

Aprés avoir été utilisé, le dispositif doit étre éliminé en tant que «déchet hospitalier potentiellement

contaminé».

LES RISQUES POUR LE PATIENT DECOULANT DE LA REUTILISATION DU DISPOSITIF

COMPRENNENT LES INFECTIONS ET LES CONTAMINATIONS CROISEES, LES

COMPLICATIONS INFECTIEUSES SOUS FORME D'INFECTIONS LOCALES ET

SYSTEMIQUES.

Conservation et manipulation

Conserver les dispositifs médicaux dans un endroit sec et propre, loin de toute source de chaleur

directe.

Remplacer tout dispositif qui ne serait pas totalement intact.

REMARQUE: la lecture de ces instructions est essentielle pour la bonne utilisation du dispositif.
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PL KOD AC 155 KLESZCZYKI UNIWERSALNE C €
Niesterylny wyr6b medyczny klasy |.

Opis wyrobu/Zastosowanie

Kleszczyki uniwersalne wykorzystywane sg do roznych zastosowan medycznych.

Ich gtéwnym zastosowaniem jest trzymanie gazy i tampondéw podczas ogoélnych operacji
opatrunkowych.

Moze by¢ réwniez uzywany do zatrzymywania arkuszy.

Zamkniecie zaciskowe jest zabezpieczone i przytrzymywane przez haczyk umieszczony na
przecieciu dwoch uchwytow klamki.

Zatrzask sktada sie z dwdch plastikowych krawedzi z wgtebieniami umozliwiajgcymi mocowanie
produktu na rézne sposoby lokalizacje. W zaleznosci od wybranej pozycji, inny nacisk wywierany
jest od wewnatrz lub na chwytany materiat, nizszy w pierwszych hakach i wyzszy w ostatnich
pozycjach.

Wyréb wykonany jest z nylonu wzmocnionego witdknem szklanym 30%. Nie zawiera lateksu. Nie
zawiera ftalanow.

Sterylizacja: tlenek etylenu; promieniowanie gamma (do 25 kGy); para (cykl w 125° przez 20
minut).

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci

[1 Po zamocowaniu wyrobu nalezy wywrzec¢ niewielkg site otwierania na zewnatrz, aby sprawdzi¢
umocowanie zaczepu.

O Aby unikng¢ wszelkiego rodzaju zagrozen biologicznych podczas korzystania z wyrobu, nalezy
nosic rekawice ochronne.

[0 Po uzyciu wyrzucic.

0 W przypadku zastosowania innego, niz przewidziane, nabywca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos$¢ za wybor, przydatnosc i

zastosowanie tego wyrobu.

0 Uzytkownik i/lub pacjent zobowiazany jest zgtosi¢ wszelkie powazne incydenty zwigzane
z wyrobem wytworcy oraz wtasciwemu organowi panstwa, w ktérym uzytkownik i/lub
pacjent ma swoja siedzibe.

Dziatania niepozgdane

Nie sg znane szczegodlne dziatania niepozgdane zwigzane ze stosowaniem wyrobu.

Nie zostaly zgtoszone Zadne zaktdcenia ani zagrozenia zwigzane ze stosowaniem z innymi
wyrobami.

Utylizacja

Zuzyty wyréb nalezy utylizowac jako ,Odpady zanieczyszczone materiatem potencjalnie
zakaznym”.

RYZYKO DLA PACJENTA WYNIKAJACE Z PONOWNEGO UZYCIA WYROBU: INFEKCJE |
ZAKAZENIA KRZYZOWE, POWIKEANIA

ZAKAZNE W POSTACI INFEKCJI MIEJSCOWYCH | SYSTEMOWYCH.

Przechowywanie i postepowanie z wyrobem

Wyréb przechowywac w suchym i czystym miejscu, z dala od bezposrednich zrodet ciepta.
Wyréb wymieni¢ w przypadku stwierdzenia jego naruszenia.

UWAGA: Zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi jest niezbednym warunkiem dla
prawidtowego uzytkowania wyrobu.
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PT CODIGO AC 155 TESOURA MULTI-FUNCAO PINCA c €
Dispositivo médico de classe | ndo estéril.

Descricdo do produto/Utilizacao

O grampo multifuncional pode ser usado para varios usos médicos.

Seu principal uso é ser um meio de apreensdo de gazes e tampdes durante operacbes de

curativos genéricos.

Também pode ser usado para parar as folhas.

O fechamento do grampo é assegurado e mantido por um gancho colocado no ponto de contato

dos dois anéis para a alca. O acessorio consiste em duas abas plasticas ambas com reentrancias

para poder enganchar o dispositivo em diferentes posi¢cdes. De acordo com a posicdo escolhida,
uma pressdo diferente é exercida no tubo ou no material coletado, mais baixa nos primeiros
ganchos e mais alta nas ultimas posi¢oes.

Realizado em Nylon reforcado com 30% de fibra de vidro. Sem latex. N&o contém ftalatos.

Esterilizavel por: Oxido de etileno; Gama (até 25kGy); Vapor (ciclo a 125 °C durante 20 minutos)

Avisos e precaucdes

a Depois de fixar o dispositivo, exercer uma ligeira forca de abertura para o exterior para
verificar que esté preso.

a Para evitar qualquer tipo de risco biologico ao utilizar o dispositivo, colocar luvas de protecéo.

a Eliminar sempre apos a utilizagdo.

o Se a utilizagdo for diferente da indicada, o comprador € o Unico responsavel pela escolha,
adequacéo e utilizacédo deste produto.

o O utilizador e/ou doente deve comunicar ao fabricante e a autoridade competente do
pais em que o utilizador e/ou paciente se encontram, qualquer incidente grave ocorrido
com o dispositivo.

Efeitos colaterais

N&o foram detetados efeitos colaterais devidos a utiliza¢cdo do produto.

N&o foram assinaladas interferéncias ou riscos resultantes da utilizacdo em conjunto com outros

dispositivos.

Eliminacdo

A eliminagdo do dispositivo utilizado devera ser efetuada como “Residuo Hospitalar

Potencialmente Contaminado”.

OS RISCOS PARA O DOENTE DECORRENTES DA REUTILIZACAO DO DISPOSITIVO: SAO

AS DE INFECAO E CONTAMINACAO CRUZADAS, COMPLICACOES INFECCIOSAS SOB

FORMA DE INFECOES LOCAIS E INFECOES SISTEMICAS,

Conservacao e manuseamento

Guardar os dispositivos em ambientes secos e limpos, ao abrigo de fontes de calor diretas.

Substituir o dispositivo se este ndo estiver totalmente integro.

NOTA: A leitura das presentes instru¢des é indispensavel para a utilizagédo correta do dispositivo.
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RO COD AC 155 CLEMA MULTIFUNCTIONALA TIP FOARFECA C €
Dispozitiv medical nesteril de clasa |.

Descrierea/Utilizarea produsului

Clema multifunctionala poate fi utilizata in diverse scopuri medicale.

Utilizarea sa principala este de a fi un mijloc de apucare a tifonului si a tampoanelor in timpul
operatiunilor generale de imbracare.

Inchiderea clemei este asigurata si mentinuta de un carlig plasat in punctul de contact al celor
doua inele de retinere. Atasamentul este compus din doua capete din plastic, ambele cu caneluri
pentru agatarea dispozitivului in pozitii diferite. in functie de locatie ales se exercita o presiune
diferita asupra tubului pe tub sau asupra materialului colectat o presiune diferita, mai mica in
primele cuplari si mai mare in ultimele pozitii.

Fabricat din nailon umplut cu 30% fibra de sticla. Fara latex. Nu contine ftalati.

Poate fi sterilizat cu: Oxid de etilend; Gamma (pana la 25kGy); Abur (ciclu de 125° timp de 20 de
minute)

Avertismente si precautii

o Dupa fixarea dispozitivului, exercitati o usoara fortd de deschidere spre exterior pentru a verifica
rezistenta carligului.

a Pentru a evita orice tip de risc biologic in timpul utilizarii dispozitivului, purtati manusi de
protectie.

O A se arunca intotdeauna dupa utilizare.

0 Daca utilizarea este diferita de cea indicata, cumparatorul este singurul responsabil pentru
alegerea, caracterul adecvat si utilizarea acestui produs.

o Utilizatorul si/ sau pacientul trebuie sa raporteze orice accident grav care apare in
legatura cu dispozitivul producatorului si autoritatii competente a statului in care este
stabilit utilizatorul si / sau pacientul.

Efecte secundare

Nu se cunosc efecte secundare deosebite datorate utilizarii produsului.

Nu au fost raportate interferente sau riscuri pentru utilizarea impreuna cu alte dispozitive.
Eliminarea

Dispozitivul utilizat trebuie eliminat ca ,deseu spitalicesc potential contaminat”.

RISCURILE PENTRU PACIENT CARE DECURG DIN REUTILIZAREA DISPOZITIVULUI: RISCUL
DE INFECTII INCRUCISATE S| CONTAMINARE, COMPLICATII INFECTIOASE SUB FORMA DE
INFECTII LOCALE SI INFECTII SISTEMICE.

Depozitare si manipulare

Depozitati dispozitivele in medii uscate si curate, departe de surse de caldura directa.

Tnlocuiti dispozitivul daca nu este complet intact.

NOTA: Citirea acestor instructiuni de utilizare este esentiald pentru utilizarea corecta a
dispozitivului medical.
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IT - ATTENZIONE : LEGGERE LE AVVERTENZE E PRECAUZIONI

DE - ACHTUNG: LESEN SIE DIE WARNHINWEISE

EL - [IPOZOXH: AIABAZTE IPOEIAOIIOIHZEIE KAI ITIPO®Y AAZEIT

EN - CAUTION: READ WARNINGS AND PRECAUTIONS

ES - PRECAUCION: LEER ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

FR - ATTENTION: LISEZ LES AVERTISSEMENTS ET LES PRECAUTIONS

PL - PRZESTROGA : PRZECZYTAJ OSTRZEZENIA I SRODKI OSTROZNOSCI
PT - ATENGAO: LER OS AVISOS E PRECAUGOES

RO - ATENTIE: CITITI AVERTISMENTE SI PRECAUTII

IT - DATA DI SCADENZA IT- MONOUSO
DE - VERFALLDATUM DE - EINMAL-PRODUKT

Ek‘ - Igl)‘(’[;l;g\’éﬂyé AHEHX EL - MIAS XPHEHS

ES - FECHA DE CADUCIDAD Es SLN%EOUSEO

FR - DATE D’EXPIRATION FR - USAGE UNIQUE

PL - DATA WAZNOSCI PL - JEDNORAZOWEGO UZYTKU
PT - DATA DE VALIDADE PT - DE UTILIZACAO UNICA

RO - DATA EXPIRARII RO - DE UNICA FOLOSINTA

IT - FABBRICANTE IT - DATA DI FABBRICAZIONE

DE - HERSTELLER DE - HERSTELLUNGSDATUM

EL - KATASKEYAETHS EL - HMEPOMHENIA KATASKEYHE
EN - MANUFACTURER EN - DATE OF MANUFACTURE

ES - FABRICANTE ES - FECHA DE FABRICACION

FR - FABRICANT FR - DATE DE FABRICATION

PL - PRODUCENT PL - DATA PRODUKCII

PT - FABRICANTE PT - DATA DE FABRICO

RO - PRODUCATOR RO - DATA PRODUCERII

IT - LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L"USO
DE - LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG
EL - AIABAXTE ITPOXEKTIKA TIZ OAHI'IEX XPHXHX

EN - READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY

ES - LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO

FR - LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION

PL - PRZECZYTAJ UWAZNIE INSTRUKCIJE UZYTKOWANIA
PT - LER ATENTAMENTE AS INSTRUGOES DE UTILIZAGAO
RO - CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE

sage-srl.com/prodotti/clamps/
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Instruction for use Cod. 155

IT - LATEX FREE
DE - LATEX FREI
EL - XQPIZ AATEZ
EN - LATEX FREE
ES - SIN LATEX

FR - SANS LATEX
PL - BEZ LATEKSU
PT - SEM LATEX
RO - FARA LATEX

IT - NON STERILE

DE - NICHT STERILE
EL - OXI STEIPQMENO
EN - NON-STERILE

ES - NO ESTERIL

FR - NON STERILE

PL - NEIT STERIEL

PT - NAO ESTERIL

RO - NU STERIL

IT - DISPOSITIVO MEDICO
DE - MEDIZINISCHES GERAT
EL - IATPIKH TYSKEYH
M D EN - MEDICAL DEVICE
ES - DISPOSITIVO MEDICO
FR - DISPOSITIF MEDICAL
PL - URZADZENIE MEDYCZNE
PT - DISPOSITIVO MEDICO
RO - APARAT MEDICAL

IT - NON CONTIENE FTALATI

DE - ENTHALT KEINE PHTHALATE

EL - AEN IIEPIEXEI POAAIKOYZ

EN - PHTHALATE FREE

ES - NO CONTIENE FTALATOS

FR - NE CONTIENT PAS DES PHTALATES
PL - NIE ZAWIERA FTALANOW

PT - NAO CONTEM FTALATOS

RO - NU CONTINE FTALATI
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